PROTOKOL O ANALYZE PRIRODNEHO LIECIVEHO ZDROJA
A PRIRODNEHO MINERALNEHO ZDROJA

Zakiadna analyza

Laboratériun.: EL spol. s r.o.
Radlinského 17A
052 01 Spisska Nova Ves

Laboratérne cislo vzorky: 19-008900

Prirodny zdroj minerdinej vod
Lokalita:

Stary Smokovec

Nazov / Technické oznadenie / Registrainé Cislo:

Tatranska mineralka - Final
Odber vzorky

Protokol o skuskach vody ¢.: 19/09187

Miesto odberu vzorky:

Ddtum odberu vzorky: 29.4.2019
Teplota vzduchu pri odbere vzorky [ °C] -
Fyzikalne ukazovatele
Teplota vody: [ ] pri odbere vorky 5
Hodnota pH.: =
Hodnota Eh: fmV] priteplote vzduchu 20 °C =
Elektrickda vodivost: [uS.cnr'  pri teplote vaduchn 20 °C 0

Zmyslové vliastnosti pri odbere vzorky

Zdpach: 0-Ziadny

Chut: 0-ziadna

Farba: <5

Zakal: <0,05
Chemické ukazovatele

Plyny:

Oxid uhlicity(Haertl) / titracne CO [mg /4] 1394

Sulfan (ako volne titrovatelna S) |15 [mg/i] <0,005

Mdalodisociované ldtky:

Kyselina kremicita {1.8i0; [ /1] 43,94

Bor (ako kyselina boritd) HBQO- g A <0,04

Rozpustené tuhé latky:

Suseny odparok tpri 180°C) [mg ] 33

Zthany odparok (pri 260 °C) [mg A} 23

Mineralizdcia {mg ] 95
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Kationy

mg.l"' mmol.l”’ mval.l”' | mval%
Litium L g |<0,005 timo detekdny limit| Mimo detekéng limit| Mimo detekdny limit
Sodik Na 4,89 0,2127 0,2127 31,0244
Draslik K 2,47 0,0632 0,0632 9,2144
Aménium NH," | 0,06 0,0033 0,0033 0,4852
Horcik fu’““ 1,22 0,0502 0,1004 14,6428
Vépnik Ca" "5 8l 0,1450 0,2899 42,2892
Stroncium S | 0,008 0,0001 0,0002 0,0266
Zelezo e Nemerané Nemerané Nemerané
Mangdn Mr® 0,004 0,0001 0,0001 0,0212
Bdrium Ba’ 0,017 0,0001 0,0002 0,0181
Hlinik Al 0,14 0,0052 0,0156 2,2704

Sicet 14,479 0,480 0,686 99,99

Aniony

mg.i! mmol.l! mval.i™’ mval%
Fluoridy o 0,03 0,0016 0,0016 0,2461
Chloridy Ch 2,82 0,0795 0,0795 12,3975
Bromidy Br- <0,2 Mimo detckiny limit| Mimo detekny Himit] Mimo detek&ny Hmit
Jodidy r <0,004 Mimo detekény fimit| Mimo detekény limit| Mimo detekény
Dusitany NO5 <0,01 Mimo detekcny limit| Mimo detekény limit| Mimo detekeny lis
Dusicnany NOJ <05 Mimeo detekeny limit] Mimo detekeny limit| Mimo detekeny Hmit
Hydrogénuhlicitany HCO; | 34,2 0,5605 0,5605
Fosforecnany T O 0,03 Mimo detekeny limit| Mimo detekény limit| Mi
Sirany S{')_,,f"" <5 Mimo detekeny iimit| Mimo detekny limit| Mim

Sicet 37,05 0,642 0,642

Charakterizacné

koeficienty

Hydrogénuhlicitany/Chloridy

Cr

HCO;:

Horcik/Viapnik Mg : Ca 0,346
Chloridy/Bromidy Cr: Br -
Strany/Horcik SO Mg 0,000
Sodik/Draslik Na: K 3,366
Chloridy/Sodik Cl : Na 0,374
Palmer-Gazdove indexy

Salinita S1: [ %]} 12,40
Salinita S; (NO3): 7%] 0,00
Salinita S (Cl): / %] 0,00
Salinita S; (SO,): [ %] 0,00
Salinita S,: [ %] nie je
Salinita S, (NO;): [%] 0,00
Salinita S, (Cl) : [ %] 0,00
Salinita S, (SO,) : [%] 0,00
Alkalinita A: [%] 28,33
Alkalinita A,: [ %] 56,98

Chemickad spotreba kyslika manganistanom:

{mg /1]
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Klasifikdacia:

Prirodnd minerdlna voda, vel’'mi nizko mineralizovana, uhlidita,
hydrogénuhlic¢itanova, vapenato-sodikova, kysla, studena.

Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Patogénne mikroorganizmy nepritomn

Koliformné baktérie

KTJ/250 ml

Enterokoky

KTJ250 mi

Escherichia coli 44,5°C

KTJ250 ml

Celkovy pocet mikroorg. kult. pri teplote 36°C

Celkovy pocet mikroorg. kull. pri teplote 22°C

K¥ mi

Pseudomonas aeruginosa

KTI250 mi

Anaerdbne sporulujiice baktérie redukujiice siricitany

K1F350mi

Zelezité a mangdanové baktérie

Pocet Zivych organizmov

Jedince/ lmf

Pocet mrtvych organizmov

R B R 4 7
jedince i nit

Mikroskopické huby - mikromycéty

Jedince/Iml

é
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mikrobiologické a biologické zhodnotenie:

Na zdklade vySetrenia bola prirodna mineralna voda Tatranska mineralka - Final

v ¢ase odberu vzorky hygienicky nezavadna.

Vyhotovil: MVDr. B.Hatalova, Mgr. Marian Blahut

Vzorku odobral: Mgr. Marian Blahut

Za spravnost’ zodpoveda: RNDr. Jaroslav Vozar
Veduci UMaTPV

Drnia: 23.05.2019

Peciatka:

EL spol. s r.0.

Radlinského 17A/1’575
05201 Spiiské Nova Ves @

/
A i/
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EL spol. s r.o.
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves
Stredisko laboratornych prac
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Akreditované skiiSobné laboratéria podfa ISO/IEC 17025, SNAS Doy

Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznacenych N, SN, TN

e = Strana €. 1 zpotu 2
Protokol o skuske ¢.: 19/09263 e :
Vytlacok €. 1 zpottu 3
Zakaznik - objednavaterl sku$ok
Objednavatel’ | zakaznik: TANAWA, s.r.0. ; ; ]
(n&zov a adresa) Stary Smokovec 18097, 06201 Vysokeé Tatry Danimipreveatiaivzorys e
Prevadzka / stredisko: TANAWA Vysoke Tatry, Datum vykonania skusok od: 29.04.2019
Zmluva / objednavka: 21452019 do: 15.05.2019
Zakazka (Cislo a oznacenie):  19-03614 Datum vystavenia protokolu: 15.05.2019
Odosielatel /| dopravil: EL spol. sr.o. Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab. ¢islo vzorky : 19-008900
Predmet skusky / typ vzorky : Vody mineralne
Oznacenie vzorky : Final - Tatranska mineralka 0,7L MT: 16.4.2020
Haeoodbon. Vzorku odobral: Blahut M., EL [ Datum odberu: 29042019 |
Vysledky skusok
i Meracia Limitna Vysledok Neistota Skusobna s . Typ
Merandvelitina { paramefer jednotka hodnota skusky merania metdda Mowdigypiednis skisky

Pritomnost’ baktérii rodu Salmonella v 100 ml nepritomné nepritomné Kultivatnd F | IP 7.29a, (STN EN ISO 19250) A

Pocet koliformnych baktérii KTJ/250 ml 0 0 Kultivaénd F | IP 7.2b, (STN EN ISO 9308-1) A

Pocet revnych enterokokov KTJ/250 ml 0 0 Kultivatnd F | IP 7.4a, (STN EN ISO 7899-2) A

Poget Pseudomonas aeruginosa KTJ/250 ml 0 0 Kultivaénd F | IP 7.27a, (STN EN ISO 16266) A

Pocet Escherichia coli KTJI250 m 0 0 Kultivaéna F | IP 7.2b, (STN EN I1SO 9308 -1) A

Pocet kultivovatelnych i

mikroorganizmov pri 36°C KTJ/ 1 ml 5-20 0 Kultivaéna IP7.32, (STN EN ISO 6222) A

Pocet kultivovatefnych el

mikroorganizmov pri 22 °C KTJ/ 1 ml 20-100 0 Kultivacna IP 7.32, (STN EN ISO 6222) A

Pocet anaerébnych sporulujicich e

baktérii redukujicich siricitany KTJ/50 ml 0 0 Kultivaéna F | IP 7.8, (STN EN 26461-2) A

Typ skasky A - akreditovana, N - neakreditovana, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana
Poznamka : NMH - najvy$sia medzna hodnota

Vyhlasenie suladu/ nesiladu vysledkov skusok s poZiadavkami/ $pecifikaciami

Stanovené hodnoty parametrov vo vykonanych skiskach
vyhovuju
poZiadavkam na mikrobiologicku kvalitu mineralnej vody.

= Vyhlasenie suladu/nestladu sa uvadza na zaklade poziadavky zakaznika.

= Vyhlasenie siladu/nestladu vysledkov s poziadavkami bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZ SR ¢&. 100 zo 06.02.2008, ktorou sa ustanovuijl
poziadavky na prirodn lie¢ivi vodu a prirodn(i mineralnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah
sledovania a obsah analyz prirodnych lieCivych vod a prirodnych minerélnych vod a ich produktov a poZiadavky pre zapis
akreditovaného laboratoria do zoznamu vedeného Statnou kiipelnou komisiou.

= Porovnanie sa tyka vsetkych vysledkov uvedenych parametrov skiisok len predmetnej vzorky.

= Vyhlasenie sladu/nestladu sa nesmie zamiefiat' s indpekciou a s certifikaciou vyrobkov a ani s posudzovanim/ prehlasovanim zhody ski$aného
vyrobku.

Prehlasenie

Skasobné laboratérium prehlasuje, ze vysledky skisok sa tykajl len predmetu ski$ok.

Tento protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, Gast protokolu len so stihlasom ski$obného laboratoria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvélenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,
alebo akymkoivek inym organom.

Reklamacie

Reklamovat' vysledky laboratérnych skidok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované su pisomne
podané rekiamécie.

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http://www.elsro.sk
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Akreditované skiSobné laboratéria podfa ISO/IEC 17025, SNAS M

Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skugok oznacenych N, SN, TN

o & Strana ¢ 2 zpottu 2
Protokol o skuske ¢.: 19/09263 S : 2
Vytladok €. 1 zpottu 3

Uchovavanie zvyskov vzoriek 5
a) Uchovavané su iba vzorky, u ktorych sa povodné vlastnosti ¢asovo nemenia. / :
b) Vzorky po ukonéeni mikrobiologického vysetrenia s likvidované.

| <
Protokol o skuske vyhotovil: Ferencakova Eya,jMVDr., vedilca LMMP '
Schvalil a za spravnost’ protokolu zodpoveda: Ferencakova kya/IMVDr,, vedica LMMP
Protokol dostane: TANAWA, s.r.0.

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax : +421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/Awww.elsro.sk
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Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skasok oznacenych N, SN, TN

i ~ Strana €. 1 zpodtu 3
Protokol o skiiske &.: 19/09563 gL
Vytlatok €. 1 zpodtu 3
Zakaznik - objednavatel skusok
Objednavatel’. TANAWA, s.r.0. : : :
(meno a adresa) Stary Smokovec 18097, 06201 Vysoké Tatry Datum|prevzatia vzorky: st Al
Odosielatel” TANAWA Vysoké Tatry Datum vykonania skasok od: 29.04.2019
Zmluva/ objednavka: z14.5.2019 do: 21.05.2019
Zékazka: 19-03614 Datum vystavenia protokolu: 21.05.2019
Vzorku odobral: Blahut M., EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
P&: 1 |Cislovzorky: 19-008900 | Typ vzorky: Vody mineraine Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: Final - Tatranska mineralka 0,7L  MT: 16.4.2020
Merana veli¢ina / parameter / Meracia Vysledok | Neistota Skasobna Medza S : Typ
analyt jednotka skusky merania metéda stanovenia Metodicky predpis skusky
pach stuper 0-Ziadny - Senzor. - 1P 2.24 A
farba mgPt/l <5 - Viz kolor 5 IP 2.24 (STN EN ISO 7887) A
zakal FNU <0.05 - Nefelometria 0.05 IP2.24(STNENISO7027-1) | A
chut stupen 0-zZiadna - Senzor. - IP2.24 A
pH pri T=22,5°C - 5.2 5% Potenc. 1.0 STN ISO 10523 (IP 2.11) A
elektrolyticka vodivost mS/m 6.17 5% Kondukt 0.01 STN EN 27888 (IP 2.12) A
Li mg/ <0.005 . AES-ICP 0005 —F-iedian (882"5’)5”' S
Na mg/ 489 6% AES-ICP 005 [EEet (882"5‘)[5“ EOALA =
K mgh 247 4% AES-ICP 020 2 124%%;23“ 50 A
amonne iony (NH4) mg/l 0.06 20 % UVIVIS 0.01 IP5.9b A
Mg mgh 122 6% | AESICP 001 i (%gg)EN DO 4
Ca mg/l 5.81 10 % AES-ICP 0.01 IP1.9b (STNENISO11885)| A
Sr mgl 0.008 13% | AESHCP 0.001 174 '37b1 (ggl;)EN =0 A
Fe mgl 0.028 8% | AESICP | 0002 r 1'1&’1(188;2')'5”‘ St o)
Fe 2+ mg/l . - UVIVIS 0.01 IP 1.18d (STN ISO 6332) A
Mn mgh 0.004 8% AES-ICP 0002 2 1'2"’1(1%22)5“ 29 A
Ba mg/l 0.017 7% AES-ICP 0.001 IP1.6b (STNENISO 11885) | A
Al mg/l 0.14 1% AES-ICP 0.02 IP1.2b (STNENISO 11885) | A
fluoridy (F) mg/l 0.03 10 % ITP 0.03 STN 75 7430 (IP 2.16a) A
chloridy (Cl) mg/l 2.82 20 % OA 2.00 STN EN ISO 9297 (IP 5.3) A
bromidy mg/l <0.2 . UV/VIS 0.20 IP2.20 A
jodidy mg/l <0.004 - UVIVIS 0.004 IP2.25 A
dusitany (NO2) mgl/l <0.01 - UVIVIS 0.01 STN EN 26777 (IP 5.9b) A
dusi¢nany (NO3) mg/l <0.5 - UVIVIS 0.50 IP5.9b A
sirany (SO4) mg/l <5 - GA 5.0 IP 1.35¢ A
hydrogénuhlicitany mg/l 34.2 15 % Vypocet 3.0 IP 2.8 (STN 757374) A
PO4 mg/l <0.03 - UVIVIS 0.030 STN EN ISO 6878 (IP 1.31c) A
Si (ako H2Si03) mgh 43.94 8% AES-ICP 0.10 I 1'3%1(1882';) ENISO A
B (ako HBO2) mg/l <0.04 - AES-ICP 0.04 IP 1.5 (STN 75 7466) A
suseny odparok pri 180°C
(membranovy filter 0,45 um, mg/l 33 10 % GA 10 IP2.13a A
Advantec)
zihany odparok pri 260°C ;
(membranovy filter 0,45 um, Ll = 0 e U [P A
Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skiigok oznacenych N, SN, TN

o = Strana ¢. 2 zpoltu 3
Protokol o skuske é.: 19/09563 e : .
Vytlatok €. 1 zpoétu 3

Bc: 1 ] Cislo vzorky:  19-008900 l Typ vzorky: Vody mineraine Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: Final - Tatranska mineralka 0,7L  MT: 16.4.2020
Merana velicina | parameter | Meracia Vysledok Neistota | SkaSobna Medza s :

analytp jednotka sykt'1§ky merania metdda stanovenia Netodickyipradpis sl;l;’xy?ﬁ(y
Advantec)
celkova mineralizacia mg/l 95 - Vypocet 10 IP2.9 N
volny CO2 mg/l 1394 10 % Vypocet 2 IP 2.8 (STN 75 7374) A
sulfan mg/l <0.005 - UVIVIS 0.005 IP2.5 A
oxidovatefnost CHSK(Mn) mg/l 0.50 20 % OA 0.50 STN EN ISO 8467 (IP 2.3) A
HCO3:Cl - 7.050 - Vypocet - IP2.9 N
Mg : Ca - 0.346 - Vypocet - IP2.9 N
Cl:Br - - - Vypocet - P29 N
S04 : Mg - 0.00 - Vypocet - P29 N
Na: K - 3.366 - Vypocet - P29 N
Cl: Na 0.374 - Vypocet - IP2.9 N
$1 % 12.40 - Vypocet - P29 N
S$1(NO3) % 0.00 - Vypocet - IP2.9 N
$1(Cl) % 0.00 - Vypocet - IP2.9 N
$1(S04) % 0.00 - Vypocet - P29 N
S2 % nie je - Vypocet - P29 N
S2(NO3) % 0.00 - Vypocet - IP2.9 N
S2(Cl) % 0.00 - Vypocet - IP2.9 N
$2(S04) % 0.00 - Vypocet - P29 N
A1 % 28.30 - Vypocet - P29 N
A2 % 56.98 - Vypocet - IP2.9 N
alkalita (celkov4) mmol 0.56 15% OA Vo et o EZ')“ By
alkalita (zjavna) mmoll <0.05 : OA g = 2SI EZ'? SOl
uhli¢itany mg/l <3 - Vypodet 3.0 IP 2.8 (STN 75 7374) A
acidita (celkova) mmol/l 31.68 10 % OA 0.05 IP 2.8 (STN757372) A
acidita (zjavna) mmol/l <0.05 - OA 0.05 IP2.8 (STN 757372) A
Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metody | Nazov metody 7
AES-ICP Atémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
GA Gravimetricka analyza
ITP Izotachoforéza
Kondukt Konduktometria
Nefelometria Nefelometria
OA Odmerna analyza
Potenc. Potenciometria
Senzor. Senzorické hodnotenie
UVIVIS , Spektrofotometria
Viz kolor Vizuélna kolorimetria
Volum Volumetricka
Vypocet Vypocet
Typ skusky:

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax : +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http://www.elsro.sk
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Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skusok oznagenych N, SN, TN

Protokol o skuske é.: 19/09563

Strana €. 3 zpottu 3
Vytlatok €. 1 zpottu 3

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirent kombinovanu neistotu z vysledku skiiky.

Poznamky ku vzorkam
odber.protokol ¢. BLAIMV/19/14

Prehlasenie

Skusobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky skisok sa tykaiji len predmetu skigok.

Tento protokol méZe byt reprodukovany jedine cely, ¢ast' protokolu len so sthlasom skagobného laboratéria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie

Reklamovat' vysledky laboratomych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne
podané reklamacie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukonceni analyz st vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: TANAWA, s.r.0.

Protokol o skiske vyhotovil: MVDr. Hatalova Blanka Sschvalil: /  [ng &
Zastupca ved. LVSM ]

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http://www.elsro.sk
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Laborat6rium nie je akreditované na vykonavanie skiisok oznacenych N, SN, TN

SH ” Strana 6. 1 zpoCtu 1
Protokol o skuske &.: 19/09102 el
Vytlacok €. 1 zpoctu 3

Zakaznik - objednavatel skiisok

(?:éiin: \;:ltgs;a) g\algy'ﬁ\;vrﬁéférvg'c 18007, 06201 Vysoké Tatry Bituliprevzatia vaorky; e
Odosielatel” TANAWA Vysoké Tatry Déatum vykonania skusok: 29.04.2019
Zmluva | objednavka: z14.5.2019 Datum vystavenia protokolu: 14.05.2019
Zakazka: 19-03614
Vzorku odobral: Blahut M., EL - akreditovany odber
Vysledky skusok
P&: 1 |Cislovzorky: 19-008900 | Typ vzorky: Vody mineralne | Biologicky rozbor
Oznacenie vzorky: Final - Tatranska mineralka 0,7L  MT: 16.4.2020
o T e T [ e i
Zivé organizmy Jedince/ml 0 35 % Mikroskop 0 STN 757711 (P 17.2) A
Mrtve organizmy Jedince/ml 0 39 % Mikroskop 30 STN 757711 (IP 17.2) A
[vlikromycéty Jedince/ml 0 38% | Mikroskop 0 STN 757711 (P 17.2) A
Zelezité a manganové baktérie % 0 36 % Mikroskop 10 STN 757711 (IP 17.2) A

PouZité skratky: A - akreditovana skuska, IP-interny predpis

Vyhlasenie suladu/ nesuladu vysledkov skusok s poZiadavkamil $pecifikaciami
Skusana vzorka vody vo vykonanych skuskach
vyhovuje
poziadavkam na biologicku kvalitu minerainej a pramenitej vody.

= Vyhlasenie stladu/ nestladu sa uvadza na zaklade poziadavky zakaznika.

Vyhiasenie slladu/ nestladu vysledkov s poziadavkami bolo vytvorené na zéklade porovnania vysledkov skisok uvedenych vtomto protokole
s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZ SR ¢. 100 zo 6. februara 2006, ktorou sa ustanovuju poZiadavky na prirodnd liegivi vodu a prirodn
minerainu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania aobsah analyz prirodnych lieCivich vod a prirodnych
mineralnych vod a ich produktov a poziadavky pre zapis akreditovaného laboratéria do zoznamu vedeného Statnou kipelnou komisiou a s hodnotami
v Potravinovom kodexe SR, Priloha €. 1 k 28. hlave tretej ¢asti PK, Tabulka &. 1 - Mikrobiologické a biologické poZiadavky na kvalitu mineralnej vody
a pramenitej vody.

= Porovnanie sa tyka vSetkych vysledkov uvedenych parametrov skisok len predmetnej vzorky.

Vyhlasenie sa nesmie zamiefiat' s indpekciou a s certifikaciou vyrobkov a ani s posudzovanim/ prehlasovanim zhody skisaného vyrobku.

Prehlasenie
Skusobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skisok sa tykaj len predmetu skii$ok.
Tento protokol moze byt reprodukovany jedine cely, Cast' protokolu len so sthlasom skisobného laboratéria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujiicim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Reklamovat vysledky laboratérnych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne
podané reklamécie. S <

Uchovavanie zvyskov vzoriek

Vzorky po ukonceni biologického vysetrenia su likvidované. ( ;"/
1
Protokol dostane: TANAWA, s.r.0. qjv
I
Protokol o skuske vyhotovil: RNDr. Eva Téthova RNDr. Eva Tothova
vedlca LBM veduca LBM
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